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ETALONNAGE D' ÂME(S)
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Etalonnage réalisé par :  

Certificat d'étalonnage N°42

Etalonnage du 25/08/2009

 RESULTATS D'ETALONNAGE

Masse Nominale Marquage Masse conventionnelle Incertitude en Opérateur+-

IDENTIFICATION
DE LA MASSE

VALEUR CONVENTIONNELLE
DE LA MASSE

INCERTITUDE

21 g 21,000000... g +_ 0,000000... ng

21 g 21 20,999... g 0,000... ng DLP

DLP


